


Limitagoes do Teste
Moderada quantidade de corpos cetdnicos (40mg/dl ou
mais) pode diminuir o desenvolvimento da cor na urina

contendo pequena quantidade de glicose (75-125mg/dl).

Entretanto,  tais concentracoes de cetonas
simultaneamente com tais concentracées de glicose sao
metabolicamente improvavel de ocorrer numa triagem. A
reatividade do teste de glicose diminui como o0 aumento
da densidade da urina. A reatividade pode também variar

com temperatura.

A interpretacdo dos resultados dependera de vdrios
fatores: a variabilidade da percepcao de cores; a presenca
ou auséncia de
encontrados na urina, e a densidade.

fatores inibitérios tipicamente

O teste é somente para triagem; todos os resultados
positivos devem ser confirmados por um outro método
quantitativo com performance melhor.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Como Confirme Glicose + Corpos Cetonicos funciona?
CONFIRME Glicose + Corpos CetOnicos é um teste para
detectar glicose e cetonas na urina. A urina reage com 0s
reativos que estdo impregnados na area de reagédo da tira
teste desenvolvendo uma coloracdo que é comparada
com a escala de cor impressa no rétulo do tubo.

Confirme Glicose + Corpos Cetonicos é preciso?
O CONFIRME Glicose + Corpos Cetdnicos detecta a partir

de 100 mg/dl de glicose e 5 mg/dl de cetona na urina.

Quando devo fazer o teste?

Vocé deve realizar nos horarios que o seu médico indicar.

O ideal é que seja feita antes das principais refeicoes (café
da manhd, almoco e jantar), algumas vezes 90 minutos ou
2 horas apés uma refeicao, antes de dormir e entre 2 ou 3
horas da madrugada.

Quais sao os valores ideais para glicostria (glicose na
urina) e cetonuria (cetona na urina)?
O ideal é que estejam sempre negativos.

E se o resultado for positivo?
Vocé deve procurar o seu médico.

GARANTIA DA QUALIDADE

A Alamar Tecno Cientifica Ltda obedecendo ao que
estabelece o cédigo de Defesa do Consumidor e portanto
para que o produto apresente o seu melhor desempenho
estabelece que:

- O usuario leia e siga rigorosamente o procedimento
técnico;

- Os materiais estejam armazenados em condi¢des
indicadas;

- Os acessorios necessdrios estejam de acordo com o
solicitado.

Antes de ser liberado para venda cada lote é testado e
aprovado, sendo uma amostra retide para referéncia
futura e controle de qualidade. Portanto havendo
necessidade de alguma informacao sobre o lote em
questdo , o Controle de qualidade estd a disposicao. E
quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da
empresa, serdo resolvidos sem 6nus para o cliente.
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